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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE FULL RISK DELLA COLONNA ENDOSCOPICA FUJIFILM COMPLETA DI

VIDEQOENDOSCOPI FLESSIBILI

Quest’Azienda intende avviare una “consultazione preliminare di mercato”, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs.

50/2016 modificato con D.Lgs. 56/2017, finalizzata a verificare la disponibilita di operatori economici per

P’affidamento del servizio di manutenzione full-risk del sistema endoscopico FUJIFILM di seguito descritto:

n°1 colonna endoscopica composta da PC biomedico, monitor televisivo per bioimmagini Barco
mod. MDSC2226DDI, videoprocessore Fujifilm mod. processor VP-4450HD, fonte luminosa
Fujifilm mod. 2S094K932, riproduttoré video su carta Samsung mod. XPRESSC430);

n°2 videogastroscopi Fujifilm mod. EG-600 WK;

n°1 videocolonscopio Fujifilm EC-600WL;

n°1 videocolonscopio operativo Fujifilm mod. EC-580RD/L ;

n°1 carrello servitore per endoscopia marca Nuova Laris mod. Carspec 78/5P60TF8

n°2 sistema di irrigazione mod. Endo jet;

per un importo triennale presunto di € 75.000,00 oltre i.v.a.

Descrizione del servizio

Il servizio di manutenzione full-risk dovra prevedere:

v
v

/.

almeno n° 1 interventi I’anno di manutenzione preventiva secondo protocollo del costruttore;

n°1 verifica ’anno di sicurezza elettrica secondo le normative vigenti;

numero illimitato di interventi di manutenzione correttiva su chiamata, con fornitura di tutte le parti
di ricambio originali necessarie per il ripristino della corretta funzionalita;

I’eventualitd di danneggiamenti accidentali causati da pazienti (morsicature) e da shock meccanici
accidentali causati dal personale addetto alla pulizia;

tempo massimo di intervento “on site” garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante
(cioé macchina non utilizzabile) 8 ore lavorative dalla chiamata;

tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio delf’intervento per guasto bloccante 24 ore solari.
la fornitura di apparecchiatura sostitutiva funzionalmente uguale a quella in dotazione, a seguito di

intervento tecnico, la cui risoluzione non avviene nelle 24 ore solari
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Requisiti minimi richiesti agli operatori economici interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii.

che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attivita coerenti con
I’oggetto della presente procedura negoziata;

b. assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

¢. comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi cinque anni, di assistenza ad
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale per I’esecuzione dei servizi richiesti, sulla stessa marca e
modello simile del sistema di che trattasi, secondo quanto riportato nel manuale di service del

costruttore e in ottemperanza alle norme tecniche vigenti, al fine di non far decadere la certificazione
CE del sistema.

Presentazione della domanda

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, entro le ore
12:00 del 30 aprile 2018, inviando una PEC all’indirizzo: tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it,

con oggetto “consultazione preliminare di mercato per I'affidamento del servizio di manutenzione full risk
del sistema endoscopico Fujifilm”, producendo la seguente documentazione:

a. apposita certificazione rilasciata dal costruttore a garanzia della capacitd tecnica nell’aftivita
manutentiva richiesta;
b. il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentate, per accettazione di tutte le clausole
contrattuali ivi prescritte;
. ¢. autodichiarazione, firmata digitalmente dal 1egale rappresentate, del possesso di tutti i requisiti minimi
richiesti dal presente avviso.

La predetta indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di soggetti da consultare,
oltre a quelli conosciuti, ai fini dell’affidamento del servizio.

Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno, pertanto,
vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o prioritd in ordine all’affidamento del servizio. A tal proposito
quest’Azienda si riserva la facolta di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui 1’operatore economico individuato rappresenti
Punico fornitore del servizio innanzi descritto, quest’Azienda intende manifestare, altresi, I’intenzione di
affidare il suddetto servizio ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii. e
concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche.

Ing. Vlttono Emanuele Romall
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