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Determina Dirigenziale n° 235 del 24/03/2022





ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 letti – barella  da destinare all’UOC Endoscopia Digestiva dell’AORN S. Anna
e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i. 
alla Ditta HILL - ROM S.p.A.


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


Caserta li,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2022 1010204010 - ATTREZZATURE SANITARIE


€4.708,44


23/03/2022


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				SCARFIGLIERI EDUARDO












Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 235 del 24/03/2022


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 letti – barella  da destinare all’UOC Endoscopia Digestiva
dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D. Lgs.
76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.  alla Ditta HILL - ROM S.p.A.


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 24/03/2022 e  per  il  periodo  prescritto  dalla  vigente
normativa  in  materia  (art.8 D.Lgs 14/2013,  n.33  e smi)


UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese


Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di n. 2 letti – barella  da destinare all’UOC Endoscopia
Digestiva dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Aggiudicazione ex art. 2 com. 1 lett. a) del D.
Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.  alla Ditta HILL - ROM S.p.A.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti
finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di
responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/90
e s.m.i.


PREMESSO CHE 
-con note Prot. n. 33755 del 03/12/2021 ( Allegato n. 1)  e  Prot. n. 5101 del 14/02/2022 (Allegato n. 2) il
Direttore dell’UOC Gastroenterologia, Prof. Rosario Cuomo, ha richiesto a questa UOC la fornitura di n. 2
letti – barella da destinare alle due sale Endoscopiche, fornendone le specifiche tecniche;


-che  il  Direttore  dell’UOC,  Dott.  Mario  Massimo Mensorio  –  all’uopo invitato  in  data  17/02/2022 dal
Direttore Sanitario, Dott.ssa Angela Annecchiaro,  a chiarire “se ci fosse la disponibilità di letti-barella da
destinare alla UOC Gastroenterologia”  - ha dichiarato che “in seguito a ricognizione effettuata, allo stato
non risultano presenti nè prossimi all’acquisto tali letti” (glossa nota Prot. n. 5692 del 18/02/2022 - Allegato
n. 3)  ;
-il  Direttore  Sanitario  Aziendale  ha  poi  espresso  parere  favorevole  all’acquisto  in  parola  “considerata
l’istruttoria effettuata e l’esito della stessa” ( glossa nota Prot. n. 5692 del 18/02/2022 - Allegato n. 3);


RILEVATO CHE:
- con  posta elettronica certificata (nota Prot. n. 5800 del 21/02/2022 – Allegato n. 4)  è stato quindi inoltrato
invito a presentare offerta entro e non oltre il giorno 25/02/2022 ore 12:00 per la fornitura di n. 2 letti –
barella alle seguenti Ditte, individuate quali operatori economici del settore: HILL-ROM S.p.A., FAVERO
HEALTH PROJECTS, BRUNO BARBATO MEDICAL SRL, MEDICAL CARE PROJECT SRL, GIVAS
SRL e MIS MEDICAL SRL;
-pendente il termine per la presentazione delle offerte (25/02/2022 – ore 12:00) sono pervenute a mezzo pec
le  offerte delle Ditte GIVAS SRL e HILL-ROM S.p.A. (Allegato n. 5) come di seguito specificate:


• Ditta GIVAS SRL – n. 2 letti-barella  - importo complessivo €. 4.664,40 Iva esclusa al 22% - (di cui
€. 4.172,40  per n. 2 “Letti Virgo Slim” - €. 132,00 per la “Quinta ruota” - €. 360,00 per n. 2 materassi) –
prezzo unitario offerto per “Letto Virgo Slim” €. 2.086,20 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto per
“Quinta ruota” €. 66,00 Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto per “materasso” € 180,00 Iva esclusa al
22%;
         
• Ditta HILL-ROM S.p.A. - n. 2 letti-barella -  importo complessivo €. 3.859,38 Iva esclusa al 22% (di
cui €. 3.590,98 per “Letto Hillrom 900” ed €. 268,40 per “Superficie in schiuma” ) - prezzo unitario offerto
per Letto Hillrom 900 €. 1.795,49  Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto per “Superficie in Schiuma”
€. 134,20 Iva esclusa al 22%;


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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CONSIDERATO CHE :


-in data 25/02/2022, al fine di garantire la regolarità dell’istruttoria di che trattasi, sono state trasmesse a
mezzo mail  al  Direttore  dell’UOC Gastroenterologia  ed Endoscopia  Digestiva,  Prof.  Rosario Cuomo,  le
offerte  tecniche  presentate  dalle  Ditte  GIVAS  SRL e  HILL-ROM  S.p.A per  la  verifica  di  conformità
(Allegato n. 6);  
- il Direttore della predetta UOC ha effettuato la summenzionata verifica, esprimendone le relative risultanze
sulle schede tecniche di interesse, giusta sua annotazione, come appresso riportato (mail del 06/03/2022 –
Allegato n. 7):


- a) Ditta  GIVAS SRL  “letto Givas non conforme per le specifiche tecniche indicate… minore angolo
di  regolazione  dello  schienale,  della  posizione  trendelburg  e  controtrendelburg  rispetto  alle  misure
richieste”  ;
- b) Ditta HILL-ROM S.p.A.  “  letto Hill-Rom conforme…dimensioni  del  piano rete offerto sono
195x90 estendibile fino a 235 cm in lunghezza…invece il piano rete della Ditta Givas Srl è 196x76 non
estendibile… si ricorda che un’adeguata larghezza del piano rete consente una facile mobilità del paziente
durante l’endoscopia, particolarmente nell’esplorazione del tratto digestivo inferiore…per cui è preferibile
una larghezza di almeno 90cm che è una caratteristica del letto Hill-Rom”;  


VISTI
- l’ art. 2 com. 1 lett. a)  D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.;
- l’art. 95 com 4 lett.b)  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;


ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente;


RITENUTO pertanto di affidare ex art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e 
s.m.i. alla Ditta HILL-ROM S.p.A. la fornitura di n. 2 letti – barella  da destinare all’UOC Endoscopia 
Digestiva dell’AORN S. Anna e S. Sebastiano di Caserta  secondo la configurazione descritta nella rispettiva
offerta; tanto per l’importo complessivo  di  €. 3.590,98 Iva esclusa al 22% - (prezzo unitario offerto €. 
1.795,49  Iva esclusa al 22%);


ATTESTATA
- la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
I – DI PRENDERE ATTO  degli  esiti  della procedura negoziata e,  per l’effetto,  di  affidare ex art.  95,
comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. alla Ditta HILL-ROM  la fornitura di che trattasi  secondo la
configurazione descritta nella rispettiva offerta per un importo complessivo di €. 3.859,38 Iva esclusa al 22%
(di cui €. 3.590,98 per “Letto Hillrom 900” ed €. 268,40 per “Superficie in schiuma” ) - prezzo unitario
offerto per Letto Hillrom 900 €. 1.795,49  Iva esclusa al 22% - prezzo unitario offerto per “Superficie in
Schiuma” €. 134,20 Iva esclusa al 22%; 
II  - DI IMPUTARE la spesa complessiva pari ad € 4.708,44 Iva inclusa al 22%,  sul c.e. n 1010204010
“attrezzature sanitarie”  relativo al bilancio 2022 ; 
III – DI INSERIRE la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;


Determinazione Dirigenziale
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IV  –  DI  PREVEDERE,  altresì,  apposita  clausola  risolutiva  espressa  qualora  So.Re.Sa.  spa  (soggetto
aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro
centralizzato;
V – DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera,
Dott.ssa Anna Dello Stritto;
VI – DI INOLTRARE il presente provvedimento alla Ditta Hill –Rom S.p.A.;
VII – DI  TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle
UU.OO.CC.Gestione Economico-Finanziaria e Endoscopia Digestiva.


L’ estensore                                                              
Fava Angela                                                   IL DIRETTORE f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Dott.ssa Teresa Capobianco


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Allegato 2
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Allegato 4















ditta HILL-ROM SPA nome nazionalità produttore HILL-ROM PLUVIGNER (FRANCIA) _______________
Partita iva 08817300158


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Descrizione prodotto 
Codice 


prodotto 
Fornitore


Codice 
prodotto 


Produttore 
(Fabbricante) 


REF


codice CND


Numero 
Identificativo 


Iscrizione 
Repertorio 
Dispositivi 


Medici


Unità di 
misura


Quantità 
annuale


prezzo di 
listino


% di 
sconto 


praticato  
 sul 


prezzo di 
listino


prezzo 
unitario 
offerto


Aliquota 
IVA %


Importo 
Totale 


Prodotto


LI900BX LI900BX V0801 508028 PEZZO 2 4,491.00 60.00% 1,795.49 22 3,590.98


SUPERFICIE IN SCHIUMA NP50(*) ASS007 Y033306 198219 PEZZO 2 244.00 45% 134.20 22 268.40


(*)  In caso il materasso non fosse disponibile si procederà con consegna di prodotto qualitativamente e funzionalmente equivalente


data e luogo Rodano, 23/02/2022


SCHEDA OFF. ECONOMICA - ALL. A


LETTO HILLROM 900 
accessoriato come da 
capitolato


Allegato 5
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Hill-Rom S.p.A. 
Socio unico, soggetta alla direzione e 
coordinamento di Hill-Rom Sarl 


hillrom.com


Tel.   +39 02 950541
Fax   +39 02 95328578


C.F. / P.IVA 08817300158  
R.E.A. di Milano n. 1248598


Sede legale e amministrativa 
Via Ambrosoli, 6
20053 Rodano (MI) - Italia


Spett.le 


VIA PALASCIANO 


81100 CASERTA 


@ provveditorato@ospedalecasertapec.it


Rodano, 23/02/2022


OGGETTO: Dichiarazione rispondenza 


Il sottoscritto Maurizio Fumagalli, nato in Milano (Mi) il 12/04/1961, residente a Arona (No) Via Monte S. Salvatore, 7, 


in qualità di Legale Rappresentante della società Hill-Rom S.p.A., con sede legale in Via Ambrosoli n. 6 - 20053 Rodano 


(MI), P.IVA e C.F. n. 08817300158, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 


.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000


DICHIARA


50/2016 (di cui si riporta sotto stralcio per comodità di chi legge, ndr)], che le soluzioni proposte soddisfano pienamente 
e/o in maniera funzionalmente equivalente, i requisiti tecnici richiesti dalla S.A., e che le equivalenze alle specifiche 
tecniche 


cui 
lgs. 50/2016. Le equivalenze funzionali, inoltre, risultano obbligatorie a fronte delle evidenti 


caratteristiche richieste associate tra di loro, uniche ed esclusive, possedute da un solo prodotto presente sul mercato 
internazionale e cioè la barella elettrica OneDay codice 320950 prodotta dalla ditta Malvestio e visionabile al link 
https://malvestio.it/it/prodotti/barelle/oneday/barella-elettrica-oneday-320950/62/.


Specifiche tecniche
Comma 4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non 
devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
Comma 6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti dei servizi forniti da un 
operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto a un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Comma 7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le 
amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le 
forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta 
l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte 
ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Comma 8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere 
un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione 
tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato 
da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse 
prescritti. Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova 
di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali 
dell'amministrazione aggiudicatrice.
Art. 170.
Requisiti tecnici e funzionali
Comma 2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a 
una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti
da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto 
di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una 
descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è 
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Comma 3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della 
giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti 
di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in 
maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.


DESCRIZIO N I RICHIESTE EQ U IVALENZA FUNZIO NALE


Dimensioni esterne: 200 x 90 cm; 
altezza piano rete: 40-80 cm


Il sistema letto modello HillRom 900 presenta dimensioni esterne pari 
a 215,8 x 99,5 cm, ed altezza paino reta da cm 37,8 a cm 80,8; misure 
perfettamente compatibili con stanze, corridoi ed ascensori della 
Struttura vista la presenza di altri letti Hillrom900 identici in Ospedale. 


Questa caratteristica risulta funzionalmente equivalente a quanto richiesto e risponde 


Trattamento antibatterico su 
tutte le parti verniciate


Il sistema letto modello HillRom 900 presenta struttura in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche non porose e quindi inibenti la 
proliferazione batterica. Inoltre il capitolo dedicato alla pulizia del 


re le sanificazioni 


Questa caratteristica risulta funzionalmente equivalente a quanto richiesto e risponde 
commi 2 e 3 


Il sistema letto modello HillRom 900 presenta ruote gemellari da 150 
mm con freno centralizzato: le ruote gemellari scorrono pi� 
agevolmente sui pavimenti ospedalieri, inoltre la presenza della 5^ 
ruota retrattile (che non danneggia il pavimento in caso di piccole 
cunette o avvallamenti) rende molto semplice e poco faticoso lo 
spostamento intraospedaliero.


Questa caratteristica risulta funzionalmente equivalente a quanto richiesto e risponde 


Allegato: Certificazioni Internazionali, documentazione tecnica prodotto e documento del dichiarante
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OGGETTO: Dichiarazione rispondenza  


 


Il sottoscritto Maurizio Fumagalli, nato in Milano (Mi) il 12/04/1961, residente a Arona (No)  Via Monte S. Salvatore, 7, in qualità di 


Legale Rappresentante della società Hill-Rom S.p.A., con sede legale in Via Ambrosoli n. 6 - 20053 Rodano (MI), P.IVA e C.F. n. 


08817300158, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate 


 


 


DICHIARA 


 


 
RELAZIONE TECNICA LETTO HILLROM 900 OFFERTO 


CARATTERISTICHE 
TECNICHE  


RISPONDENZA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE  
 


  LETTO DEGENZA 
 


Letto elettrico offerto: Hillrom® 900 Elite,  
di seguito denominato per brevità come Hillrom® 900 o HR900.  
 


 
 
 
 







 


 


Costruito da Hillrom S.A.S. 
B.P. 14  Z.I. du Talhouet 
56330 PLUVIGNER  FRANCIA 
 
Fornito da Hillrom Italia S.p.A. 
Via Ambrosoli 6 
20090  RODANO (MI) 
 


1) A
minima di almeno 
40 cm (calcolata da 
terra al piano rete) 
e massima di 
almeno 80 cm  


 37,7 cm 
80,8 cm 


 
 
 


 
 
La misura di circa 40 cm del piano 


funzione alza paziente laterale (sollevando il letto il paziente viene messo in piedi). 
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2) Avere 4 semi 
sponde con le 
seguenti 
caratteristiche:  
 Sanificabili 
 Di altezza per un 
utilizzo in 
completa 
sicurezza dei 
sistemi 
antidecubito 
presenti 


 di 
almeno 38 cm. 


Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di N. 4 semi sponde laterali a totale copertura, 
cioè  che seguono completamente le movimentazioni del piano rete; sono 
dimensionate in modo da garantire in completa sicurezza la protezione del paziente 
in ogni configurazione del piano rete; sono conformi alle più recenti normative 
EN 6001-2-52.  
Le semi sponde laterali, in polipropilene con superficie liscia, sono facilmente 
sanificabili utilizzando i comuni detergenti e disinfettanti ospedalieri. 


                     







 


 


 A totale copertura 
del paziente 


 Conformi ai 
requisiti stabiliti 
nella norma CEI 
EN 60601-2-52  


Altezza della 
39,3 cm* 


Le quattro semi-sponde sono ergonomiche, abbattibili, con meccanismo a sgancio 
rapido ed ergonomico, con una sola mano; sono a caduta verticale e a completa 
scomparsa. La  discesa  verticale  delle  sponde  è  ammortizzata da appositi 
ammortizzatori a gas. 
 
*Come riportato sul  Manuale Hillrom® 900 171053(13) Pagina 11 


   
Miglioria: Il  meccanismo  delle  sponde  laterali  è  stato  realizzato  per  abbassarle 
anche in situazioni con spazi molto ristretti a disposizione.  
sponda ha bisogno di pochi centimetri di spazio laterale poiché scende con 
movimento quasi verticale (si veda la descrizione e i  dettagli  più  sotto: 
Caratteristiche Migliorative - ARCHITETTURA DELLE SPONDE ). 


3) Avere un carico di 
lavoro sicuro 
(SWL) non 
inferiore a 250 kg  


SI: il letto HILLROM 900 offerto ha un carico di lavoro dinamico in sicurezza (SWL) 
di 250 kg*Il letto HILLROM 900 offerto ha un carico di lavoro statico molto elevato: 
Il carico di rottura (SWB) è di 1.000 kg. 
Telaio con caratteristiche costruttive ad elevata resistenza: i letti Hillrom sono 


polipropilene. Ogni letto Hillrom viene sottoposto a severi test di resistenza dei 
materiali e d  
 


 
 







 


 


                                                                    
Prima di essere immesso sul mercato il letto HILLROM 900 offerto è stato sottoposto 
a severi test di carico, utilizzando dei protocolli con il triplo del carico previsto dai 
requisiti EN 60601-2- 1.000 kg. 


 
Il letto HILLROM 900 offerto, con sistemi a leveraggi incolonnati, garantisce la 
massima  stabilità  a  qualsiasi  altezza. 
Hillrom si è sempre distinta con scelte in direzione della sicurezza e stabilità; anche 
altri modelli hanno sempre montato sistemi a colonna rettangolare (per imperniare 
il telaio su due assi trasversali più larghi possibili) rifiutando soluzioni più semplici 
ma meno sicure. 
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4) Avere le seguenti 
dimensioni: 200 x 
90  


Il letto HILLROM 900 offerto ha una lunghezza massima (con estensione chiusa) = 
215,8 cm* 
A seconda delle necessità, per accogliere pazienti di statura molto elevata, tramite 
il sistema per 
può raggiungere una lunghezza massima di 235,8 cm*.  
Larghezza totale (con semi sponde indifferentemente abbassate o alzate) = 99,5 
cm*  
Le dimensioni del piano rete sono pari a 195 x 90 cm 







 


 


*Nota: le misure sono comprensive di paracolpi 
massimo 
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5) Avere ruote con le 


seguenti 
caratteristiche:  


I) di diametro non 
inferiore a 200 
mm dotate di 
dispositivo di 
bloccaggio  


II) nr 4 ruote con 
sistema 
antistatico di cui 
almeno una 
direzionale  


III) Presenza della 5° 
ruota; 


 


L HILLROM 900 offerto è dotato di nr 4 ruote di diametro 150 mm. di tipo gemellare 
con disegno moderno; si puliscono facilmente.  
 


 
SI: il letto offerto  è  dotato  di  5^ ruota direzionale, che consente 
quando attivata, di gestire adeguatamente il trasporto del letto: lo spazio necessario 
in manovra in spazi molto ristretti si riduce del 40%, si possono facilmente effettuare 
curve a 90°, e il letto può ruotare su sé stesso. 


 
 
Le ruote in dotazione al letto Hillrom® 900 sono di tipo antistatico e piroettanti. 
SISTEMA FRENI 
L HILLROM 900  offerto  è  dotato  di  freno centralizzato a barra agente in 
contemporanea sulle quattro ruote. Il freno a barra ha il vantaggio di essere sempre 
raggiungibile in qualsiasi posizione della zona piedi, sia in zona centrale che laterale 
al letto. 
 
Miglioria: Il sistema di freno a barra ha il vantaggio di essere raggiungibile anche in 
zona pediera centrale (zona di spinta del letto), fattore molto importante se per 
emergenza si dovesse frenare il letto durante il trasporto. 
 
Bloccaggio/sbloccaggio simultaneo 
Sistema frenante consente il bloccaggio/sbloccaggio simultaneo di tutte e quattro le 
ruote. Il meccanismo a barra, con 3 diverse posizioni consente di: 
1) Frenare contemporaneamente tutte e 4 le ruote (posizione freno)  
2) Liberare tutte e quattro le ruote (N = posizione neutra, con tutte e 4 le ruote 
piroettanti);  
3) Azionare la ruota direzionale, o la quinta ruota se presente (posizione guida). 
 
Nota: sui letti che montano nr 4 ruote, una di esse è sempre direzionale, ma su letti 


ma poiché non è compatibile la 
presenza in contemporanea di 2 ruote direzionali.  







 


 


       
In  prossimità  del  freno  due  icone  con  evidenziazione  cromatica  indicano 
graficamente le diverse posizioni della barra con le relative funzioni. 
 


    
ERGONOMIA: il meccanismo a barra è prontamente raggiungibile; è ergonomico, 
consente di agire sul freno o sulla ruota direzionale in qualsiasi punto della zona 
pediera. Questo meccanismo è particolarmente utile durante  il  trasporto del  letto, 
poiché 
poterlo azionare. 


 
Miglioria: un sistema di sgancio brevettato da Hillrom consente d rimuovere le ruote 
e rimontarle orizzontalmente, per una pulizia o una sostituzione più facile e veloce.  


6) Avere una 
superficie letto 
suddivisa in 
almeno 4 sezioni e 
3 snodi, 
integralmente 
sanificabile in 
totale sicurezza da 


Il letto HILLROM 900 offerto è a 4 sezioni e 3 snodi con regolazioni elettriche. La 
struttura in acciaio verniciato a polveri epossidiche atossiche; il  letto  HR  900  è 
composto di materiale ignifugo, atossico, di facile pulizia e resistente agli agenti 
corrosivi. 







 


 


parte 
  


  
Il Hillrom è  composto  di  pannelli  in  HPL a stampo unico; I 
pannelli sono asportabili, privi di spigoli vivi e con bordi arrotondati per impedire 
tagli e lacerazioni sul lavoro del personale (rifacimento letto, sanificazione ecc.). I 
pannelli del piano sono rimovibili e riposizionabili anche con una sola mano e senza 


 al piano da appositi ancoraggi a clip che ne garantiscono 
la stabilità in tutte le direzioni; sono inoltre dotati di appositi fori di aerazione per  il 
materasso.   


 
Il design aperto permette una semplice pulizia e disinfezione di ogni sua parte; 
nessun bordo o fessura che intrappoli la polvere; Il piano rete de letto , 
così come le parti in acciaio verniciato a polveri epossidiche atossiche, è resistente 
alla corrosione. La sanificazione* dei pannelli, come di tutte le altre parti del letto, 
può essere effettuata con i normali prodotti in uso ospedaliero o a vapore. 
*Per i dettagli si veda  
elettrico Hillrom  
Migliorie: anche sotto i pannelli i profilati in acciaio sono privi di spigoli vivi; non sono 
visibili  cavi  elettrici  poiché  cablati  in  apposite  canaline;  particolarmente  curata  la 
parte inferiore del letto con meccanismi coperti da protezioni. Alcune parti alla 
base del letto sono carenate con materiali plastici lisci e facilmente sanificabili. 







 


 


    
7) Essere provvisti di 


paracolpi su tutti gli 
angoli  


Il letto HILLROM 900 offerto è provvisto di paracolpi. 
Immediatamente sotto le sponde testa e piedi, il letto HILLROM 900 offerto è dotato 
ai quattro angoli di n. 4 paracolpi antiurto e anti-traccia in gomma. 


 


8) avere uno spazio 
libero sotto il 
basamento del 
letto, per 
alloggiamento del 
solleva pazienti, 
non inferiore a 15 
cm (calcolati dal 
piano pavimento)  


 


Il letto HILLROM 900 è stato disegnato con uno spazio completamente libero alla 
base che offre una completa accessibilità ai solleva pazienti, apparecchiature per le 
radiografie, tavoli servitori ecc., oltre a semplificare al personale le operazioni di 
pulizia sotto il letto. 


 
La luce sotto il basamento del letto HR 900 offerto, con ruote integrali antistatiche 
di diametro 150 mm, è di 20,3 cm* 
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9) Avere un sistema 
ausiliario, tramite 
batteria a tenuta 
stagna, ricaricabile 
e incorporata al 
letto, che consenta 


tutte le 
movimentazioni in 


Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di batteria integrata di emergenza, incorporata 
al letto, ricaricabile, a tenuta stagna che consente la movimentazione degli snodi e 


 







 


 


assenza 


elettrica di rete  


        
10) Avere la testiera 


solidale al piano o 
al letto per 
garantire la 
massima sicurezza 
e sinergia nelle 
movimentazioni tra 
paziente e aste 
porta flebo/aste 
solleva malati. 


 


Il letto HILLROM 900 offerto è a esta Fissa , cioè la movimentazione del piano 
letto e delle varie sezioni è indipendente dalla zona testiera, che invece è ancorata 
e solidale con la base del letto. 


 


 
 


La testiera è solidale al  letto tramite un sistema blocca testiera, meccanismo che 
permette di serrare la testiera utile durante la fase di trasporto del letto per avere un 
sistema  più  solidale e più  stabile.  La massima sinergia e sicurezza nelle 
movimentazioni tra paziente e aste porta flebo e asta solleva malato è garantita dal 
fatto che queste non si inclinano durante la movimentazione del piano letto. 
porta flebo offerta 
il testa letto ed essere comunque più vicina al paziente.  
 
I vantaggi d Testa Fissa  


, e può essere tranquillamente 
poggiato ad essa senza rischiare di danneggiarla quando si movimenta 


 Allo stesso modo le aste Sollevamalato e pota flebo 
(compreso  ciò  che  vi  è  attaccato)  non  si  muovono  e  non si inclinano, non 
interferiscono e non danneggiano i sistemi Testaletto; si riducono di conseguenza i 
rischi per il paziente (flebo che possono sganciarsi e cadere, rompersi, o incastri 
con il testaletto ecc.)  
 


11) Dispositivo di 
emergenza 
RCP/CPR 
manuale: 
ammortizzato, ben 
visibile e 
facilmente 
raggiungibile: 


DISPOSITIVO DI EMERGENZA - CPR MANUALE 
SI: il letto HILLROM 900 offerto è dotato di comando manuale di sblocco rapido per 


one Cardio 
Polmonare); le leve ben visibili (sono evidenziate con colore giallo), facilmente 
raggiungibili, sono poste sullo schienale su entrambi i lati del letto. 







 


 


I) ad attivazione 
manuale disposto 
su entrambi i lati 
del letto  


 


 
Azionando la leva si abbatte lo schienale per riportarlo in piano; la discesa dello 
schienale è servoassistita e atraumatica perché ammortizzata da appositi pistoni 
montati dietro lo schienale. Le leve CPR sono poste in una zona ergonomica dove 
il personale può gestire sia il letto che il paziente.   
 


12) Consentire le 
seguenti 
movimentazioni:  


I) escursione, 
mediante 
azionamento 
elettrico, 
trendelenburg/ 
antitrendelenburg 
con un minimo di 
17 gradi  


II) escursione, 
mediante 
azionamento 
elettrico, del 
piano schiena 
con un range 
minimo da 0 a 
+70 gradi  


III) escursione, 
mediante 
azionamento 
elettrico, del 
piano femorale 
con un range 
minimo da 0 a 
+30 gradi  


IV) escursione, 
mediante 
azionamento 
elettrico del piano 


Il letto HILLROM 900  offerto  è  dotato  di  Trendelenburg  e  contro-Trendelenburg 
elettrici con inclinazione di -17°  e +17°*. Le funzioni di trendelenburg/ 
antitrendelenburg fino alla massima inclinazionesono disponibili a tutte le altezze 
del piano rete. 


 


 
 
Come specificato al punto 12, il letto Hillrom®  900  Elite offerto è  dotato di tasto 
specifico per avviare un trendelenburg di emergenza; il tasto è immediatamente 
riconoscibile perché separato dagli altri comandi ed evidenziato con colore giallo.  l 







 


 


polpaccio con un 
range minimo da 
0 -16 gradi.  


V) consentire, 
mediante 
azionamento 
elettrico, con un 
solo pulsante  
posizione sedia 
cardiologica  


 
 
 
 


letto HILLROM 900 offerto ha lo schienale elevabile elettricamente con escursione 
da  0°  a 65°* con riferimento al piano letto  massima 
raggiungibile con riferimento al pavimento (per esempio per la posizione poltrona) è 
di 82° (65°+17° di antitrendelenburg) 


 
L  piano femorale, con 
inclinazione da 0° a +28° rispetto al piano orizzontale. 
Quando la sezione femorale è completamente alzata la sezione gambe si inclinare 
verso il basso di -22° rispetto al piano rete. 


 
Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di regolazione elettrica della sezione piedi con 
inclinazione da  0°  a  -22° rispetto al piano orizzontale in sinergia con la sezione 
femorale -trendelenburg, la sezione 


39° rispetto al piano terra. La sezione 
piedi o polpacci dopo aver raggiunto la massima inclinazione di -22° rispetto alla 


 
 


 
Spingendo il pulsante per 
sezione polpacci in basso fino al completo allineamento delle sezioni. 
 







 


 


 Miglioria: il letto HILLROM 900  offerto  è  dotato anche di un meccanismo a 
cremagliera (per una fine regolazione con scatti progressivi  di  circa  5°)  per 
abbassare/sollevare la sezione polpaccio rispetto allo snodo del ginocchio.  
 
SI:  
con escursione verticale mediante sistema a leveraggi incolonnati. 


 
    


poltrona t . 
 
FUNZIONE EASY CHAIR 


posizione  poltrona tramite un unico tasto. Una serie di movimenti 
sincroni porta automaticamente e progressivamente il letto nella configurazione di 
poltrona cardiologica e in posizione di poltrona totale.  
 


          
 


I gradi massimi raggiungibili con Il letto Hillrom® 900 per la posizione poltrona sono: 
schienale 83°; Ginocchia 11° (28°   17°); Gambe -22°  (rispetto al piano  rete).  In 
questa posizione la seduta, -11° 
delle ginocchia crea una superficie concava vicina al piano orizzontale (si veda il 
grafico sotto). 


.   







 


 


  
13) Avere i comandi 


elettrici integrati su 
entrambe le 
sponde sia per 


il paziente.  


COMANDI INTEGRATI NELLE SPONDE 
Il letto Hillrom  doppi comandi integrati nelle 2 semi-sponde lato testa, con 
una pulsantiera bilaterale esterna per il personale e una pulsantiera bilaterale 


per la  


   
Blocco comandi semplificato 
Su tutti i modelli di letto  i comandi elettrici possono essere abilitati o 
disabilitati singolarmente dagli operatori tramite specifici tasti che inibiscono le 
movimentazioni delle singole sezioni. Il comando o la sezione bloccata è evidenziata 
con un led luminoso a forma di lucchetto.    Il  sistema  di  blocco  comandi  non  è 
raggiungibile dal paziente ma solamente dal personale.  


 


che la pulsantiera a filo) dispongono  delle  seguenti  funzionalità:  inibizione delle 
funzioni eseguibili dal paziente; trendelenburg/antitrendelenburg; piano schiena; 
piano femorale; sollevamento/abbassamento in altezza del letto; sedia cardiologica. 
I grafici in basso riassumono le varie funzioni a disposizione del personale. 


 







 


 


 
 


Tasto Chiamata Infermiere (presente in 19 letti su 119) 


 
 


 
 


14) Pulsantiera in zona 
testa su braccio 
flessibile  


PULSANTIERA SU BRACCIO FLESSIBILE PER PAZIENTE E PER 
OPERATORE 







 


 


Il letto HR900® è  dotato di pulsantiera su braccio flessibile, per  il paziente;  è 
posta  in una zona  ideale per  il paziente (è ancorata allo schienale e ne segue  la 
movimentazione). Questa pulsantiera è ergonomica anche per il personale che in 
quella zona può gestire sia il letto che il paziente. Il pannello è ruotabile su se stesso 


 


        
 


15) Essere dotato di 
allunga letto 
integrato di tipo 
estraibile che 
consenta 


letto senza dover 
spostare/sollevare 
né  il materasso né 
il paziente 
comprensivo di 
materasso per 
allungabilità 


Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di estensione del telaio di tipo estraibile: una 
ergonomica maniglia di sgancio posta sotto la pediera consente di allungarlo 
facilmente. Il letto può essere allungato con una escursione di 20 cm.  


le ed è realizzabile senza spostare o sollevare 
né il materasso né il paziente.  


                                         
Miglioria: a seconda delle necessità e dello spazio disponibile il letto HILLROM 900 
può  essere  allungato  con  estrazioni successive di 4 cm per un massimo di 20 
centimetri di estensione. Comprensivo di materassi per allungabilità.          
Miglioria: il letto HILLROM 900 offerto è  dotato  nella  configurazione  standard 
anche . 
Il porta 


 


 
 


16) Avere Il letto HILLROM 900 offerto è dotato n. 4 alloggiamenti bilaterali per aste porta-flebo 
(o altri accessori), sia in zona testa che in zona piedi. 







 


 


asta porta flebo 
disposta su 
entrambi i lati, sia 
in zona testa che in 
zona piedi  


 


 
17) Avere i seguenti 


allarmi acustici e 
visivi: 


I) segnalazione per 
batteria scarica. 


II) segnalatore 
luminoso di altezza 
minima 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Allarme batteria 
H-  è  dotato di  batteria integrata, ricaricabile, che consente tutte le normali 
movimentazioni del letto  Il letto HILLROM 
900 ® dispone di un allarme sonoro che avvisa quando la batteria scende sotto un 
livello minimo di carica che ne consenta un normale utilizzo. 
Indicatore di carica della batteria: Una spia luminosa sulle tastiere per il personale 
sanitario indica che il letto è collegato alla rete elettrica e mostra il livello di carica 
delle batterie con codice colore. Oltre alla spia luminosa, un allarme sonoro avvisa 
quando la batteria scende sotto un livello minimo di carica che ne consenta un 
normale uso. 


                  


      
Quando la spia di caraica della batteria è spenta indica che il letto è passato in 
modalità con alimentazione a batteria. 


 
Miglioria: AUTONOMIA 
Le batterie (se completamente cariche) consentono di effettuare numerosi cicli di 
movimentazione pari alla media di un giorno di lavoro (autonomia di 12 ore).  


un minuto di inattività il sistema va automaticamente in funzione stand-by. Questo 
sistema 
dalla rete elettrica. 
Allarme altezza minima 
Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di allarme visivo di altezza minima del letto. 
Una spia sul telecomando si spegne solamente quando il letto è nella posizione più 
bassa. Il sistema contribuisce a diminuire le conseguenze di cadute accidentali del 
paziente.  Durante  le  ore  notturne  è  buona  norma  lasciare  il  paziente con il letto 


 
 







 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
  


Nel letto offerto uce notturna 
di cortesia; la luce color arancione sotto il piano letto diventa verde solamente 


 
18) Possedere appositi 


supporti porta 
sacche bilaterali.  


 


Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di supporti bilaterali per drenaggi, composti da 
una barra di sostegno metallica molto robusta e ganci regolabili e sanificabili. 


 
La regolazione laterale dei ganci può permettere di accogliere diverse tipologie di 
drenaggio in uso in ospedale. I ganci di materiale plastico, molto resistenti, sono 
sormontati da un apposito alloggiamento anti-inginocchiamento del catetere, che ne 
evita le eventuali pieghe che potrebbero impedire ai liquidi di fluire al suo interno. 


19) Essere dotato di 
luce notturna 


LUCE NOTTURNA  
Il letto HILLROM 900  offerto  è  dotato  di  luce  di  cortesia  bicolore che nelle ore 


a 
escludibile. 


   
letto HR900 offerto (si veda il 


punto 24), è abbinata anche la luce notturna di cortesia: la luce color arancione sotto 
 


Porta drenaggi vari  I letti HILLROM 900 offerti saranno dotati di doppia serie di supporti bilaterali 
per drenaggi, con ganci regolabili (si veda la descrizione al punto 22).  







 


 


 


 


Caratteristiche Migliorative* e ulteriori dettagli 
NOTA: queste sono state inserite nella 
parte superiore del presente documento nei rispettivi capitoli riferiti alle richieste del capitolato ed evidenziati 
con il riferimento MIGLIORIA:   
Altre migliorie e dettagli tecnologici presenti sul prodotto offerto, sono stati riportati di seguito. 
 
*Caratteristiche migliorative fornite rispetto alle minime sopra elencate 


A) FUNZIONE AUTOCONTORNO 
Il Letto offerto è dotato di autocontorno  
Quando si solleva lo schienale HILLROM 900, la cerniera alla sua base trasla 


 e contemporaneamente si solleva la sezione femorale. innalzamento 
sincronizzato dello schienale e della zona femorale viene azionato mediante unico pulsante. In sintesi, quando 
si solleva lo schienale del letto HILLROM 900 avvengono in contemporanea altri 2 movimenti: retro traslazione 
completa dello schienale e innalzamento della sezione femorale.         


 


 
Miglioria: Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di   


-
appositamente ritardata di qualche secondo, per cui agendo sullo stesso pulsante con impulsi ripetuti per un 


ha un classico movimento -  
B) RETRO  







 


 


Il meccanismo di retro- SlideGuard®
ampliamento della superficie di seduta in quanto ; è 


non solamente la base dello stesso. Quando si eleva lo schienale, 
la retro-
paziente respira meglio e gode di un migliore comfort. Viene minimizzata anche la spinta dello schienale che 
spesso fa migrare il paziente verso la pediera, e non crea forze di taglio e di attrito che sono una delle cause di 
decubiti sacrali. Il giunto meccanico non viene sottoposto a forze di contrasto notevoli al sollevamento del tronco 
del paziente e vengono minimizzate le eventuali cause di rottura dello stesso. Lo schienale del letto HR 900 


16 cm come indicato dalla freccia. Sulla barra graduata azzurra sono indicati i 
corrispondenti gradi di inclinazione dello schienale.  


       
                        
 
 
 


C) ALLARME LETTO NON FRENATO 
Il letto  è  dotato di allarme sonoro  che  segnale  il  letto  non  frenato  quando è  in postazione 
collegato alla rete elettrica, utile per diminuire le incidenze di cadute accidentali del paziente. 


   


disattiva. 
Questa funzione si è dimostrata utile anche per ricordare al personale di scollegare il letto dalla presa di corrente 


 
D) KIT PORTA LASTRE (opzione a pagamento) 


Il letto HR900® offerto può essere dotato di piano radiotrasparente in HPL di dimensione cm 80x80; il sistema 
porta lastre è applicato alla sezione schienale del piano letto e dispone di un esclusivo sistema di orientamento 
della lasta grazie al suo basamento. 







 


 


 
E) ARCHITETTURA DELLE SPONDE 


meccanismo delle sponde laterali sono stati studiati per minimizzare lo spazio laterale 
occupato dalla sponda in discesa; in presenza di spazi ristretti non si deve spostare il letto o il comodino per far 
scendere la sponda la TESTIERA E PEDIERA CON IMPUGNATURE ERGONOMICHE 
Se si osserva il disegno della testiera e pediera, si può notare che sono conformate per essere impugnate a 
diverse altezze e con diverse inclinazioni. Questa forma consente al personale di spingere il letto afferrando la 
testiera o la pe
letto. Inoltre, quando il letto è frenato, le maniglie delle semi sponde laterali e quelle della pediera e testiera, 


 per il paziente autonomo che deambula nella prossimità del letto, 
riducendo il rischio di cadute accidentali. 


        


 
Le sponde laterali del letto HILLROM 900 sono state conformate per dare al paziente un sicuro appiglio che 


-
fuoriuscita del paziente dal letto. Questi accorgimenti sono in linea con le recenti raccomandazioni di alcuni 







 


 


Enti, tra i quali il Ministero della Salute e la Regione Lazio, in merito alle azioni da intraprendere verso una 
efficace prevenzione delle cadute accidentali dei pazienti.  


                                                                        
Ulteriori accorgimenti per la movimentazione del paziente: Per diminuire il rischio di cadute accidentali, tra i vari 
comandi del letto HILLROM 900 offerto è presente uno specifico tasto  che configura il letto 
nella migliore posizione per facilitare la fuoriuscita del paziente dal letto.  


 
 


  
 
 
Le semi-sponde consentono il passaggio di eventuali cateteri verso i portadrenaggi bilaterali integrati a sotto il 
piano rete in zona centrale. Sulle sponde laterali del letto HILLROM 900 è riportato un utile riferimento grafico 


con il 
fianco dello stesso (cresta iliaca). In questo modo si tende ad annullare le interferenze tra le movimentazioni 


 


 
 


F) TESTIERA E PEDIERA 
Le sponde lato testa e lato piedi del letto HILLROM 900 offerto sono removibili con sistema ad innesto conico, 


. Le sponde testa e piedi si tolgono anche con una 
sola mano (afferrandole nel punto centrale), operazione utile in caso di emergenza. 







 


 


 
 Le sponde lato testa e lato piedi del letto HILLROM 900 offerto presentano un sistema di blocco/slocco, che 


te a gancio e 
consentono, quando aperte, di alloggiare la sponda rimossa della testa o dei piedi senza poggiarla a terra.  


G) FUNZIONI CON TASTI DEDICATI 
Il letto HILLROM 900 offerto oltre al tasto specifico 
poltrona totale (già descritto al punto 15   VI) ha un tasto specifico per favorire la discesa del paziente 


e un dedicato per il riallineamento contemporaneo di tutte le sezioni del  piano  letto,  che  può 
abbassare  


    
H)    INDICATORI DI GRADI INCLINAZIONE  


1)Il letto HILLROM 900 offerto ha lo schienale elevabile elettricamente fino a ben 66° ed è dotato di indicatore 


scala espressa in gradi di inclinazione, è ben visibile, di facile lettura, ed ha evidenziati i riferimenti di 30° e 45° 
come riferimento ai più usati protocolli clinici.  


 
2) Il letto HILLROM 900  offerto  è dotato  di  un secondo  indicatore di gradi di inclinazione dello schienale 


inclinazione del piano letto). 







 


 


   
3) Il letto HILLROM e in gradi del piano letto rispetto al 
pavimento (gradi di Trendelenburg o contro-Trendelenburg);  questo  sistema  è  integrato  nelle  semi-sponde 


ben 
visibile perché posta in alto rispetto alla sponda, e di facile lettura. 


I) FERMA MATERASSO REGOLABILE 
HR900®  offerto  è  dotato  di  un  esclusivo ferma materasso regolabile che rende solidale il 


materasso ospedaliero o il materasso antidecubito di diverse misure al piano letto. Un materasso fermo rende 
la discesa del paziente dal letto più sicura.  


 


 
                                   


J) PIANO RETE 


impregnate con resine fenoliche, molto consistente e molto resistente agli svariati usi; permette di effettuare 
efficaci manovre di RCP offrendo una efficiente resistenza. I pannelli hanno uno spessore di diversi millimetri e 
non necessitano di nervature di rinforzo, pensati e realizzati per sostenere pazienti fino a 250 kg. La superficie 
completamente piana facilita il lavoro quotidiano del personale e permette un uso corretto di materassi 


 
I ione per il materasso. 


 
K) ANCORAGGI 


Il piano del letto HR 900 presenta 6 inserzioni perimetrali per eventuali fasce di contenimento  







 


 


 


 
L) TESTIERA E PEDIERA CON IMPUGNATURE ERGONOMICHE 


Se si osserva il disegno della testiera e pediera, si può notare che sono conformate per essere impugnate a 
diverse altezze e con diverse inclinazioni. Questa forma consente al personale di spingere il letto afferrando la 


letto. Inoltre, quando il letto è frenato, le maniglie delle semi sponde laterali e quelle della pediera e testiera, 
utonomo che deambula nella prossimità del letto, 


riducendo il rischio di cadute accidentali. 


        
La HILLROM 900 offerto sono facilmente sfilabili e dotate di meccanismo di blocco e 
caratterizzate da bande colorate. Come detto sopra la testiera e pediera dispongono di un meccanismo di 
bloccaggio che permettono di serrarle durante il trasporto del letto per avere un sostegno più stabile.    


M) MANUTENZIONI SEMPLIFICATE 
Il Letto HR900 è concepito per poter effettuare le eventuali manutenzioni con semplicità e celerità. I componenti 
sono smontabili o assemblabili con pochissimi attrezzi. Un sistema di sgancio delle ruote, brevettato da Hillrom, 
consente di rimuoverle e rimontarle orizzontalmente, per una pulizia o una sostituzione più facile e veloce. 


 
N) DESIG 







 


 


Il moderno design del letto HR900® offerto (piano letto, struttura sotto il piano letto e base dello stesso), è 
stato concepito per semplificare il lavoro del personale nelle operazioni di pulizia e sanificazione. Superfici lisce 
e completamente piane, in linea con la struttura metallica per facilitare il rifacimento del letto.  


    
Come detto sopra il design aperto del letto permette una semplice pulizia e disinfezione. I pannelli hanno spigoli 
arrotondati. Particolarmente curata la parte sottostante il piano letto ® sono coperti 
da carter di protezione. Sotto i pannelli cavi ed altre strutture elettriche sono particolarmente protette e ordinate 


® è realizzata in 
profilati in acciaio opportunamente stondati e priva di angoli vivi.  


    
Alcune parti alla base del letto sono carenate con materiali plastici lisci per la protezione dei meccanismi 
sottostanti. Il materiale utilizzato per costruire il letto HR900® è ignifugo, atossico, di facile pulizia e resistente 
agli agenti corrosivi. 


O) CAVO DI ALIMENTAZIONE 
Il cavo di alimentazione è uno degli elementi del letto più a rischio di lesioni e rotture; un cavo lesionato è un 
potenziale pericolo per il paziente e per il personale. Il letto HILLROM 900 offerto è dotato di cavo elettrico di 
alimentazione a spirale con spina europea tipo shuko.  Il cavo è dotato di apposito gancio di ancoraggio alla 
sponda lato testa come si evince dalle foto sotto; il sistema garantisce la massima sicurezza durante il trasporto 
del letto ed evita danni al cavo di alimentazione. 
 


  
  


P) VASTA SCELTA DI ACCESSORI DISPONIBILI                                          
Il letto HILLROM 900 può essere dotato di altri numerosi accessori e opzioni (accessori opzionali a pagamento).  







 


 


   
Q) SPACE FILLER 


 
che verrà fornito per 19 letti. 


       
 
 


R) PEDALE FRENO SUPPLEMENTARE IN ZONA TESTA  
Il letto HILLROM 900 può essere 


(opzione 
disponibile a pagamento). 







 


 


 
S) ALLARME POSIZIONE E FUORIUSCITA DEL PAZIENTE 


chiamata infermiere. 


 
Questa opzione del letto Hillrom 
quale si seleziona, si attivano quando 1) il paziente è agitato; 2) quando fa evidenti movimenti per uscire fuori 
dal letto; 3) quando il paziente è sceso dal letto. Con questa opzione il letto Hillrom 900 è il modello più semplice 


elle sponde laterali 


una chiamata di intervento. 







 


 


 
T) PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO 


Tra i vari accessori disponibili, il letto può essere dotato di porta bombola di ossigeno in acciaio 
inossidabile (accessorio opzionale a pagamento).  
Il porta bombola è pivottante perché imperniato su un asse rotante, e può essere orientato verso la zona 
testiera o lateralmente al letto a seconda dello spazio disponibile o delle varie necessità. Ad esempio in 
ascensore può essere spostato lateralmente o sulla zona testiera a seconda dello spazio disponibile.  


 
 


U) KIT TRAZIONE ORTOPEDICA 







 


 


Il letto HR 900 è predisposto per accogliere un telaio per trazioni ortopediche e vari sistemi di trazione, 
costruiti e certificati per Hillrom® dalla ditta Kinetec (accessori opzionali disponibili a pagamento). 


 
V) CICLO VITA 


letto HR900 offerto, rende disponibile tutti ricambi per eventuali manutenzioni per 10 
anni dalla data di fine produzione del macchinario, con espressa garanzia del mantenimento (o riduzione) dei 
costi di esercizio nel corso della sua vita utile; questi saranno contenuti entro i valori di listino vigenti al momento 


 
Miglioria: Il letto, certificato NF Ambiente, Hillrom® 900 è progettato, prodotto e controllato per ridurne l'impatto 
ambientale fino al termine della sua vita operativa (limitazione dell'energia di trasformazione dei materiali, 
prodotti di finitura privi di metalli pesanti, possibilità di riciclaggio ecc.). 


 
Il Letto HR 900 prodotto con materiali a basso impatto ambientale e in gran parte riciclabili abbassa 
notevolmente eventuali costi relativi alla fine vita del prodotto ovvero la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio.                         


W)  
- Il marchio CE è stato applicato per la prima volta nel 2010, 
conformemente ai requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE 
applicabile ai dispositivi medicali di classe 1. 
- Prodotto conforme agli standard: 


-312 (1984), 
-1 (2007), 
-1-2 (2007), 
-2-52 (2010), impiego in ambienti 1, 2, 3 e 5, secondo la 


versione. 
- Letto LI900B0 e LI900B2 conforme alle norme NF 


MEDICAL - LITS "Letti ospedalieri"                                  
autorizzazione N°: NF178-01/01 
- Caratteristiche certificate: 


precauzioni relative alla sicurezza elettrica, 
 


 
 


- Letto LI900B0 e LI900B2 conforme alle norme "NF Environnement - 







 


 


Ameublement" 


- Institut Technologique FCBA             
10, rue Galilée 
77420 Champs-sur-Marne 
FRANCE 
www.fcba.fr 
- Il marchio NF ENVIRONNEMENT garantisce le prestazioni e l'ecologia: 


 
 


 
Per maggiori informazioni, visitate il sito web: www.nf-environnement-ameublement.com 
- Il letto, certificato NF Ambiente, Hillrom® 900 è progettato, prodotto e 
controllato per ridurrne l'impatto ambientale fino al termine della sua vita 
operativa (limitazione dell'energia di trasformazione dei materiali, 
prodotti di finitura privi di metalli pesanti, possibilità di riciclaggio ecc.). 
- INMETRO rule Nr. 350, September 06, 2010 and                                   
mandatory certification of electrical equipment under 
requirements of National Health Surveillance Agency     
- ANVISA - RDC Nr. 27, 2011-06-21 and IN 03, 2011- 
06-21. 


 
X) ASSISTENZA TECNICA  


Napoli un qualificato Service Center 
hanno acquistato prodotti Hillrom. Il nostro Service Center è visitabile dai clienti e immagazzina parti di ricambio 
per una più pronta ed efficiente risposta alle richieste di  intervento tecnico da parte dei clienti. Assistenza in 
zona vuol dire minori costi di gestione e mantenimento delle apparecchiature acquistate. 
vendita non vuol dire solamente riparazione delle apparecchiature o possibilità di reperire pezzi di ricambio, ma 
anche supporto al personale per la conoscenza e il corretto uso delle apparecchiature, supporto clinico, 
supporto con contratti di manutenzione o formule di  per eventuali sanificazioni 
programmate di prodotti. Sono presenti nel nostro Service Center apparecchiature disponibili per il noleggio 


polmonare ecc. Parti di ricambio sono ordinabili direttamente dai clienti sul nostro sito  Per 
mantenere sempre in efficienza le apparecchiature sono disponibili vari contratti di assistenza post garanzia 
che rispondono alle diverse esigenze dei clienti.  


   
      


NOTA: Alcune immagini della presente relazione, usate a fini esplicativi, potrebbero non corrispondere esattamente al modello e alla dotazione di opzioni e 
accessori del letto offerto. 







 


 


In fede 
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